Wojewodzka Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna w Krakowie
Dziat Laboratoryjny
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw
tel. (12) 25 49 404 https://www.gov.pliweb/wsse-krakow e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl
REGON: 000297394 NIP: 677-10-27-767 Nr ksiegi rejestrowej: 000000024351

Oddzial Laboratoryjny Badania Wody
Oddzial Laboratoryjny Badan i Pomiaréw Instrumentalnych

P[;A Znak sprawy: LW.9052.1.1579.2024 Krakow, dnia 7 7 WRZ. 2024

PoLsKiE CENTRUM
AXREDYTALII

% Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024
_BA;MNM : . .
— — Klient: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
AB 601 ul. Czamieckiego 19, 33-300 Nowy Sacz

Rodzaj prébki®: woda do spozycia przez ludzi

o g, T
‘\\\\\\\\\:}//',,Z‘ Kod praébki: 3531/N
e
M Nr protokolu pobrania prébkiV: NHK-29-80/24
{’//4-:‘\\\\\\? s . . I3 ..l) 7 - £ S . -
Ul Miejsce pobrania prébki": WP Roznéw Wices — zbiornik Jelna

Cel badania: ocena jakosci probki wody pobranej zgodnie z ..Planem pobierania
prébek wody w 2024 roku™

Probka pobrana przez przedstawiciela PSSE w Nowym Saczu w dniu?
17.09.2024 r. 0 godzinie": 9:00

' Metoda pobierania prébki": PN-EN [SO 19458:2007: PN-ISO 5667-5:2017-10
Data przyjecia probki: 17.09.2024 1.
Stan probki: prawidlowy

Data wykonania badan: 17.09.2024 r. — 24.09.2024 .

Winformacje dostarezone prres klienta, mogace mie¢ wphw na waznosé wi nikow
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Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024

Wyniki badan mikrobiologicznych

Parametr

Ogolna liczba

mikroorganizmow w
. temperaturze 222 C
i po 68+3h

Licvba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli

Licrba enterokokow
kalows ch

(A)-wyniki badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Wynik badania ¥

Nie wykryto
poziom wyknywalnosci | jth

0

poziom wykrywalnoser | jtk

(1]
poziom wykrywalnosei | 1k

0

poziom wykrywalnosei 1 jik

jtk  jednostka rworiqca kolonie

mer Ales

Jonkiewies

Wartosé

parametryczna®

Bez nieprawidiowy ch

Zmian
A alecane

<100tk w wodaie wpron adzane)

do siear wodociagowe;,
_ =200tk w hranie honsamenty,

A 0
A {1
A i

Wiyniki/rezultaty badan fizvkochemicznych i organoleptycznych
(A)-wyniki/rezultaty badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Parametr

Metnose

Bamnwa

Zapach

Smak

Przewodnosé elektry czna
wlasciwaw 25°C

Stgzenic jonu amonowego

Sterenic zelarza

Stezenie ogdlnego wegla
organic/znego

Wrynik/rezultat badania

0,23+0,05

<2,0
(2.0+04)

Nie stwierdzono
nieprawidiowego zapachu

Nie stwierdzono
nieprawidlowego smaku

557444

<0,077
(00772 0.012)

<20
120+ 5)

1,15+0.15

Wartosé
parametryczna
Akceptowalna przez
konsumentdw i bes
A nicprawidlowych zmian
Zalecany zakres
wartoéei do 1,0 NTU
Akceptowalna preez
konsumentow i bez
nicprawidlonych zmian

wartoss pozadana w hrante
whonsumenta - 13 mpeP: D

Akceptowalny prres
konsumentow i bes
nieprawidlowy ch szmian

Akceptowalny prees
konsumentow i bes
nieprawidlowych smian

A 2500
A 0.50
A 200

Bes nicpramidlowy ch

A ;
Zmian

Jednostka/
objetosé Metodyka badaweza
probki o
-EN- 272
i mi | PN-EN-ISO6222:2004

jtk: 100 ml

jtk 100 ml

JIk 100 ml

, Jednostka

NTU

mglul

uSem

mg|

pgl

mg'l

Metoda plytkowa (posiew welebny)

PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

Metoda liltracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej

PN-EN [SO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranow ej

Metodyka badawceza

PN-EN SO 7027-1:2016-09
2 wylgezeniem pkt, 3.4
Metoda nelelometrycsna

PN-EN ISO 7887:2012

+Apl1:2015-06 wg pkt. 6
Metoda spektrofotometryczna
pH probki: 7.720.1

T PN-EN 1622:2006

Metoda sensorycsna. Uproszezona, parzysia,
wyboru niewymuszonego, trzech ocenigjucy ch
Woda odniesienia - woda dejonizowana
Prdbka odehlorowana

Temperatura badan: 23.3°C

_ Data analizy: 19.09.2024: godzina analizy: 12:10

PN-EN 1622:2006

Metoda sensoryesna, upTeszeZona, piarsy sti,
wyboru niewymuszonego, trzech veeniajacy ch
Woda odnicsienia -~ woda stolowa

Temperatura badan; 23.3°C

Data analizy: 19.09 2024; godzina analizy: 12:10

T PN-EN 27888:1999

Metoda konduktometrycsna
Temperatura pomian 19.8°C
Pomiar wykonano za pomoca aparalu

_ 7 automatycyng kompensacja temperatury

PN-1SO 7150-1:2002
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016-00
Metoda spektrofotometrycsna

PN-EN 1484:1999

Metoda spektrometrii w podezerwicn
Data analizy. 13.09.2024 r.
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Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024

Indeks nadmanganianowy
(Utlenialnosc 2 KMnOy)

e e e e e

Twardosc

Slezenic magnezu

Stgzenie cyjankow

Autoryzowal

Parametr

Stezenic azotyndw
Stezenie azotandw
Stezenic Huorkow

Stezenie chlorkdw

Stgrenie siarczanow

L Chloranow i chlorynow

Stezenie bromianow

Stezenie benzo(a)pirenu

~ Wiclopierscieniows ch

weglowodoron
aromatycznych

Stezenie aldryny

Stezenie chlordanu - cis

Stezenie chlordunu - trans

Stezenie DDD
Stezenie DDE

Stgzenie DD

<0,55
0,55+ 0,16)

263£32
9,6£10,0

<10
(10=x 1

Wynik/rezultat badania®

<0,030
(0,030 2 0.004)

3,140,4

<0,10
(0,10 = 0,02)

18+3
2343
0,140,02

<3,0
(3.0:08)

<0,0020
(0.0020 1 0.0004)

<0,0020
(0.0020 £ (,0004) *

<0,005
(0,005 = 0001)

<0,010
(0.010 £ 0,001)

<0,010
(0L.010 = 0001y

<0,010
10,010 £ 0,002)

<0,010
(0,010 % 0.002)

<0,010
(00104 0,002)

A

5.0

60-500

7-125

50

Warto§é

parametryczna®

0.50
(0,10 w wedzie uzdamione)
wprowadeaney o osied)

50

0.7
[ punhere czerpainym u
kensiment)

10

0010

0.10

0,030

0,10

010

0,10

0.10

0,10

Jednostka

mg‘l O

mgl

CaCOx

mg |

mgl
mg|

mg'|

pg'l
pg |
ugl

gl

PN-EN ISO 8467:200]

Metoda miarecskowa

PN-1SO 6039:1999

Metoda miarecrkowa
PN-C-04554-4:1999 wozal. A

Metoda obliczeniowa z roznicy wynikow

| oznaczania sumary cznej zawartosci wapnia
. i magnezu oraz zawantosci

i wapnia
PB-LW-01 wyd. 3 z dnia 28.10.2021

Metoda spektiofotometryczna

Metodyka badawcza

PN-EN [SO 10304-1:2009+ AC:2012
Metoda chromatografii jonowej (IC)

PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
Metoda chromatografit jonowej (1C)

PN-EN SO 10304-1:2000-AC:2012
Metoda chromatografii jonowej (IC)

PN-EN [SO 10304-1:2009+AC:2012
Metoda chromatografii jonowej (1C)

PN-EN 1SO 10304-1:2009+ AC:2012
Metoda chromatografii jonowe] (1C)

PN-EN 1SO 10304-4:2022-08
Metoda chromatografii jonowej (1C)

PN-EN 1SO 15061:2003
Mectoda chromatografii jonowej (1C)

PB-LFI-16 wyd. 4 2 dnia 28.03.2023

Metoda wysokosprawnej chromatografii

cicczowej 7 detekeja Muorescencyjna
(HPLC-FLD)

PB-LF1-16 wyd. 4 # dnia 28.03.2023
Metoda wysokosprawnej chromatogralii
cieczowej z detekeja fuorescency jna
_(HPLC-FLD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 2 detekeja
wychwytu elektrondw (GC ECD)

PN-EN SO 6468:2002
Metoda chromatografii gazowej 2 detekeja
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatogralii gaszone) 7 detehga
wychwytu elektrondw (GC ECD)
PN-EN SO 6408:2002

Metoda chromatograhi gazowej 7 deteheija
wychwytu elekuonow (GC ECD)

PN-EN IS0 6468:2002
Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja
wychwytu elektrondw (GC ECD)

PN-EN SO 6468:2002
Metoda chromatografii gazowej 2 detekeja
wychwytu elektrondow (GC ECD)
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Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024

Stezenie dieldnny

Stezenie endosulfanu

Stezenie endosulfanu f

Stezenie trifluralinu

Stgsenie
pentachlorobenzenu

Stezenie HCB

Stezenie HCH a

Stgzenic HCH P

Steenie HCH y

Stezenie HCH &

Stezenie heptachloru

Stezenic heptachloru
endo-cpoxyd A

Stezenie heptachloru
exo-cpoxyd B

N Pestyevdow

Trihalometany
(XTTIND

ogdlem
Stezenic
bromodichlorometanu

Stezenie trichlorometanu
(chloroform)

Stezenic
1.2-dichloroetanu

Y Trichloroctenu
i tetrachloroetenu

<0,005
(0,005 £ 0,001)

<0,010
(0.010 2 0,001)

<0,010
(0,010 £ 0,001)

<0,010
(0,010 £ 0.001)

<0,010
(0,010 £ 0001

<0,010
(0,010 = 0,001)

<0,010
(0010 = 0.001)

<0,010
(0,010 = 0,001)

<0,010
(0.010 £ 0.001)

<0,010
(0,010 2 0.001)

<0,005
10005 = 0,001

<0,005
(0,005 = 0,001

<0,005
(0,005 £ 0,001}

<0,010
(1010 = 0.002)*

14,7£1,6

0.0053+0,0006

0,009+0,001

<0,80
(0,80 =0.13)

<1,0
(Lo=0.0)*

A

A

0.030

0,10

0,10

0,10

(0,10

0,10

0,10

0.10

0.10

0,10

0,030

0.030

0.030

0,50

100

0013

0,030

1

ngl

pgl

gl

mg |

mg |

pgl

PN-EN 150 6468:2002
Metoda chromatogralii gazowej z deteheja
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN IS0 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja

wychwylu elektronow (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002
Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN 150 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 7 deteheja
wychwytu elektrondw (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN [SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 7 detekeja

wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN 150 6468:2002

Metoda chromatogralii gazowej 7 deteheja

wychwyte elekrondw (GC-ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002
Metoda chromatogralii gazowej 7 detehega
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

Metoda chromatografin gazowej 7 detehega
wychwytu elektronow (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej 2 deteheja

wychwytu elektrondw (GC ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

Metoda chromatogralii gazowej 7 detekeja
wychwy tu elektrondw (GC ECD)
PN-EN [SO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowe) 7 detekeja

wychwytu efektronow (GC ECD)

PN-EN [SO 6468:2002
Metoda chromatografii gazowej 7 detekela
wychwytu elekronéw (GC-ECD)

PN-EN SO 10301:2002 Rozdzial 2

Metoda chromatografii gazowej 7 detekcia

wychwytu elektrondw (GC-ECD)

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Metoda chromatogralii gazowe) 7 deteheyy
wychwyw elektrondw (GC-FCD)

PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2

Metoda chromatogralin gazowe) 2 detekega
wychwytu elektrondw (GC-ECD)
PN-EN IS0 10301:2002 Rozdzial 2
Meloda chromatogralii gazowej 7 detekeja
wychwytu elektronow (GC-ECD)
PN-EN 150 10301:2002 Rozdsial 2
Metoda chromatogralii gazowe) 7 detekeja
wychwytu elekronow (GC-ECD)

*_ dla dolnej granicy zakresu pomiarowego metody prey jeto najwy zsza granice zakresu pomiarow ego dla sumowany ch zwiazkow

b

w praypadku, edy granice zakresu pomiarowego sa rowne; dolna granica zakresu pomiarowego metody 2 najw Zsza nicpewnosc)
P Ehar e & s = = - -

M ‘?E’L::f%\ﬁﬁ

Autoryzowal
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Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024

Wartos¢
parametryczna®

Parametr Wynik/rezultat badania™ Jednostka Metodyka badawcza

<10.0 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Stgzenie glinu (10.0 :1[) 9) A 200 ngl Metoda spektrometrii mas z plazma
) ' wzbudsong indukeyjnie (ICP MS)

<50 PN-EN ISO 17294-2:2024 04

Stgzenic manganu (5.0%0.6) A 50 pg'l Metoda spektrometrii mas 7 plarma
2 Y wzbudzona indukeyinie (ICP MS)
PN-EN 1SQ 17294-2:2024-04
T . <1,0 .
Stezenie arsenu A 10 pgl Metoda spektrometrii mas 7 plazma

el wzbudzona indukeyjnic (1CP MS)

PN-EN 1SO 17294-2:2024-04

5 N n <<
Stezenie rigei " mom’](?m ; A 1,0 pg’l Metoda spektrometrii mas z plazma
e wzbudzong indukeyjnie (ICP MS)
<1.0 PN-EN [SO 17294-2:2024-04
Stgzenie selenu (1.0 4’0 1 A 10 pg’l Metoda spektrometrii mas 2 plasma
R wzbudzona indukeyjnie (ICP MS)
<0.50 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Stezenie kadmu (0.50 :U 04) A 5.0 pel Metoda spektrometrii mas z plazma
” ! | wrzbudrong indukeyjnie (ICP MS)
<1.0 PN-EN SO 17294-2:2024-04
Stezenie olowiu (1.0 "U iy A ] ug’l Metoda spektrometrii mas 7 plazmg
e wzbudzona indukeyjnic (ICP MS)
<1.0 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Stgzenic niklo r A 20 pg 't Metoda spektrometrii mas 7 plazmna

)t s ;
Pt} wzbudzong indukeyjnie (ICP MS)

PN-EN ISO 17294-2:2024-04

g kB <0,005 oy
Stezenic micdzi 0 “0:[)1 2‘:} ([;ﬂflﬂl A 2.0 mg'| Metoda spekirometrii mas 7 plaszma
I wzbudzona indukeyinie (ICP MS)
<5.0 PN-EN 1SO 17294-2:2024-04
yi-ssnes 5, i L
Stezenie chromu (5.0 % 0.5) A 50 ngl Metoda spektrometrii mas 7 plazma
oo wzbudzona indukeyjnie (ICP MS)

PN-1SO 99064-3:1994
Stgzenie sodu 13,1£1,4 A 200 mg | Metoda plomieniowe) emisy jnej spektrometrii
atomowej (FAES)

PN-EN [SO 17294-2:2024-04

A 5.0 pg Metada spektrometni mas 7 plazma
wzbudsona indukeyjnie (ICP MS)
PN-EN SO 17294-2:2024-04

mg | Metoda spektrometrii mas 7 plasma
wzbudzong indukeyjnie (ICP MS)

<0,50

Stezenie anty monu (.50 2 0.09)

R <0,050
Stezenie boru (0,050 2 0.008) A 1.0

Stgpary Asystant
L

i Autofvzowal

 Wartosci parameln czne wedlug:

Rozporzadzema Ministra Zdrowia 7z dnia 7 grudima 2017 1w sprawie jokosei wody preesmacsone] do sposyeta przes ludzi (D7.U. 2017 pos 2294),

“ Dia ilosciowy ch metod mikrobiologicznych:

W przypadku wykrycia mikroorganizmow wynik podaje sic wiaz 2 niepewnoscia rozszerzona

Dila liczby holonii od 1 do @ wynik podaje sig jako oszacowana liczbe w badanej objetoser,

Niepewnose rozszerzony pomiaru laboralorium szacuje zgodnic 2 norma PN-1S0 29201:2022-02 epiera sie ona na mepewnoser standardowej pomnozone;
prees wspolezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok, 95%%

* Wynik badania - wyrazony jest za pomoca pojedyneze] wartoser wiclkosci ZIMICTZ0NC) £ NICPEWNDSEE TOZsZer7ona

Rezultat badania - wynik spoza zakresu pomiarowego metody prredstawiony w formie = lub > ¥ Jednostka miany™, w powiwzaniv 7 informacja (v = 1)
jednostka miary™, gdzie. y - dolna lub goma granica zakresu pomiarowego metody. U - rosszersona niepewnodé pomiary dla dolnej lub edomej granicy zakresu
pomiarowego metody

Dia meted fizykochemicznych niepewnose rozszerzona pomiary laboratorium szacuje na posiomie ufiosei ok, 959, i przy wspolezymniku rozszerzenia k=2

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosel za etap pobicrania probek.

Wi niki badan odnosza sie wylacznie do otrzs manyeh i hudanyeh probek.

Oszacowana mepewnosé pomiaru nie obejmuje etapu pobicramia probek

Sprawosdanie 7 badan ber pisemmej zgody Laboratorium nie moze bye powielane inaczej jak t ko w calosei,
Klient ma prawo do vlozema shargi do Dyrektora WSSE: w Krakowie. ul Pradnicka 76. 31-202 Krakow.
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Sprawozdanie z badan nr: LW/3531/N/2024

Uwagi: Bez uwag

mer Annd Barzd

Sporzadzit: Monika Styczen Zatwierdzil

Otrzymuja:
1. a‘a

Koniec sprawozdania z badan
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